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陶瓷质地的系列标准白板有一定的光谱选择性，表面硬度高，光学性能稳定。便于清洁，适

合作为检定白度计使用。其光谱反射比ρ（λ），三刺激值 X、Y、Z 和色品坐标 x、y 由计量

单位测量定值。每年应及时送检，标定标准白板值。校检时请附带往年检定证书、校准证书

或数据文件，说明其检测条件及特殊要求。定值有效时间见检测证书。 

 

使用标准白板，应小心注意保护其工作表面不被擦伤，污染和划伤。工作时使用标准白板中

心部位。保管需放置于干燥处避光保存。 

 

必要时请使用绘图橡皮（白色、无粗颗粒、无荧光颗粒）小心轻轻清洁，请避免划伤，使用

洗耳球将表面灰尘吹净。 

 

警告：切忌与任何有机溶剂接触，否则会有污染白板表面的状况发生且无法清除干净。陶瓷

白板受重力冲击易碎，请小心轻放，避免磕碰，运输中请妥善包装。 

 


